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I. Expérience :

La grandeur mesurée par un capteur de température est la température.
La grandeur de sortie donnée par le capteur est la tension.

                       Protocole:

Matériel: Glaçons, glaçons salés, 
bécher, capteur de température, 
voltmètre, générateur, câbles.

-   Mettre les glaçons dans le bécher 
avec le capteur de température. 
- Réaliser les mesures.
- Réaliser la courbe d’étalonnage 

du capteur.



II. Mesures :



III. Courbe d’étalonnage

U= 0,0089 T + 
2,3176

Température en degré °C
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